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Almacenamiento de muestras

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Se puede usar Filters en la página 
select Specimens to Store para poblar 
la lista de muestras disponibles para 
almacenamiento. 
 
Haga Clic en la casilla de verificación 
Selected para poner en cola la 
muestra para su almacenamiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. En el menú desplegable Edit 
de un contenedor, seleccione  
Store Specimens 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Después de la selección, asígnele 
una posición en el contenedor. 
 
Seleccione la casilla de verificación 
Auto-fill para llenar el contenedor en 
base al orden de llenado definido. 
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 Configuración de almacenamiento 
 
Antes de que se pueda usar el módulo Storage, se 
le debe configurar para que coincida con el 
congelador de su laboratorio. Se puede configurar el 
congelador con un nivel (solo estantes) o dos 
niveles (estantes y bandejas). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Después de agregar una 
unidad de 
almacenamiento, use el 
menú Add Level para 
crear un estante. 
 
Se puede configurar el 
estante para sostener 
bandejas (Columnas) o 
cajas (Filas y Columnas). 
 
 
 
 

Plantillas de contenedores 

 
 
 
 
 
 
 
 

To add a new freezer select Add Storage Unit 
from the Actions menu 
 
 
 
 
 
 
 

Use el menú Create Storage 
Unit para registrar la 
temperatura real del 
congelador y el número de 
estantes (Filas) 

 
 
Suministre información en los campos 
Number of Rows, Number of Columns, 
Coordinate Order, y Fill Or-der de una caja. 
Las filas y columnas indican cuántas muestras 
caben en la caja. Después de que se ha 
configurado la plantilla, esta disponible en el 
menú Add New Container 

Notas 
 

 
 Revise los campos Supplies Required , Repository Information, 

Processing and Freezing Notes, Shipping Notes en el cuadro 
Lab Processing Chart  

 
 Almacene aliquots en cajas de congelación REPRIEVE EU5332 
 
 Las muestras de suero, plasma y orina deben almacenarse en la 

misma caja  
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